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蚕 托 单 位 :

Aρ pⅡcant :

地  址 :

Addrcss :

瑞氪维尔工业科技 (上海)有限公 ol

RaxWe11Indus“ al Technology〈 sbanghai)C° ,Ltd

上海市浦东新区祖冲之路 lO//号凌阳大厦 5楼 350l

3501,5F sunplus Buildulg,No lO77zuchongzlli Rd,Pudong New Di∮ riCt,shanghai

; RXI910系 列一次性防护 口罩

:   RX1910series disposable pfotectiVe m锱k

202003

;ω
个

样品信息 sampk Infoma"on

样品名称

sample Name

批号

lot numbef

样品数量

szlIlIlple Q9

以上样 品及 信 虑 由客户 提 供 及确 认 。ICAs不 负 责样 品 的 真 伪件 ,不承 担 证 实 客 户提 供信 息 的 准确 性 、适 当性 和 〈或 )

完 整 性 责 任 ,Aboˇ e infomatlon and sampk(s)was′ were δllbm"ted孙 d ceni6ed” /on“ h创 f ofthe apphcan父 ICAs was no1

responsible for the alltbentici9 of thε  samρ le,and quoted the ;nfoma"on 、vith n° responsibni9 as t。  the accuraCy,adequacy

and/or Completeness

躞

样品编号

sample  No

样品接收 日期

Date of salnple Received

样品检测日期

samplc Test Pehod

捡测项冂

test Item(s)

捡测方法

判定依掮

Re△ rence to

杵测结杲

Test Resuks

;  C20040585-01

:  2020-04ˉ 20

:  2020ˉ 04ˉ 2ll 2020-04-24
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检测内容 Tc“ ton1en“

; 请参见下贞.

: Ple凼e rcfcrto neXt p鸲el9

;请参见 卜页

Te“ Metllod(s) :Pkase】 e、rto next page(s)

;T/CNmC55,Φ o 《 民用卫生 凵罩》

; T/CNTAC55⒓ 020‘ Clv"san"arv mask’

; 请参见下页

:P⒗ ase rcfc【 to nⅨt pa~pe(s)

编制

Pfepared by; k潲 b” 杉↓ 共 饶
(赵π簪)
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检浏结杲/Test Resultls》

1甲醛含量/FormaIdeh,de Content

第2页 ,共7页 /Pag涉 of7

检测顼目

Te§t ItcⅢ §

检浏方泫

TFst Method

单位

VnⅡ

方法检出限

MI,△

检测结果

Test Result

限值

△im“

单顼判定

Conclu§ ion

甲醛含昼

Fonη aldehyde Content

GB/T

29I2I-2009
Ⅲ乡kg 20 未捡出/ND ≤ 20 符合

`Pass

备注/Note;I未 检出表示小于方法检出眼//ND÷Not detecⅡ d lk· MDLl

2ρⅡ

检测项目

Test Items

检测方法

Test IⅥethod

检浏结果

Test ResuIt

限值

LiⅢ it 单项判定

ConcIusion成人用口罩

lⅥ ask§ for Adult

pH CB/T75732009 63 40-85 符合/Pass

备注灬ote:萃取介质为氯化钾溶液 (pΠ郜 40〉

`The cxtaC“

on mediun0potassluⅢ  chlIlIide soIuⅡ on〈 pH=640)

3夕卜X彤Λppearance

捡测顼目

Test ItcⅢ §

裣测方法

TestIⅥ ethod

检测结果

test Res刂 lt

测试要求

Te5t reqviremeⅡ ts

单顼判定

CoⅡ cIusion

外观

Appeardnce

t/CNTAC552020

6〗

外观整洁、形状完好 ,表面无破

损、污渍 .口罩 与皮肤直接按触

材料未被染色

Tlle appcanncc is clean.ule shape

is intact,and the surface is fieC of

dalnage and stain Mate"aIs in

dLect ContaCt、 vim skin is not be

dyed

口罩外观应整洁 形状亢好,表

面不得有破损、污渍◇ 翠与皮

肤苴接接触材料不应染色

The aρ pemnce ofthe mask血all

be clean,and the shape should be

血taCt tbe surFace sha"not be

damagcd of stained Matehals in

dLect contact、 vith skin should not

be dyed

符合/Pass

英辂尔检浏技术服务 (上海 )有限公司   NcA0134915
【C^slmTα CTFC曲 0LOC!sε RV【CE(sH^N0山 u)CV ilv            ̄ ˉ     ′

' 亠 ˇ   ● ˇ  ˉ  ˇ
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日期 Date: 2020ˉ 0●-加
报告编号 Rellort No: sHC20000585匆 l

4可分解致癌芳香胺染柳 Pr【lhi"Ⅱve aromatk am lles

检测 方 法 /Te针 Method∶ G⒏T175叼,OII,GB/”334⒋2009

备注/Rcmark:1m队 g÷毫克每干苋 (ppm)./n凵叹g÷mg per kllo鲫m rPPM)

英格尔检测技术服务 (上海 )右限公司

一
χ
T
’

泌

 
妇
氵
 
 

吝
广

氵
丶

一

No 检测顼目
`test Items

C^s No

方法检出限

MD△

(Ⅲg/kgl

结果

Test Re§ uIt

(m留kg,

限值

Limit(m酊 kgl

判定

Conclusion

l ⒋氨基IlI苯 泗 Aminodiphcnyl 92-67ˉ I 50 未检出焖 D 禁用lForbmden 符佘/Pass

9 联米胺/Benzidinc 92-87-5 50 未检出/ND 禁川Iolbidd【 n 符合lPass

⒋氯邻屮苯胺饵 ChIoro o△ oluidine 95ˉ 69-2 50 未检出/ND 禁用/Forbidden 符含
`Pass

4 ⒉蓁胺⒓ Nap lthylamine 91ˉ 59ˉ 8 未捡出/ND 禁用rFo曲 idden 符合/Pass

邻氨基偶氮甲苯
`oˉ

AminoazoloItlclle 97ˉ 56ˉ 3 50 未捡出/ND 禁用/Folbidden 符合/Pass

6
⒉氦基艹 硝基甲苯

/2-Amino-4-n⒒ roto1ucnc
99ˉ 55ˉ 8 50 未捡出焖 D 禁用/Fo吣 ldden 符合/Pass

7

`寸

氯虱声蔗肛女
`p-Chloroan"inc

lO6-47-8 50 未枪出汹 D 禁Ⅲ
`Forbiddcn

符合/pass

8 2,⒋工氦基苯屮醚⒓,⒋Dlaminoanoole 615ˉ05-4 50 末检出ND 禁Ⅲ/Folbidden 符合lP癸s

9
4、 4′ 二̄氦基二苯甲烷

/4,4′ DiaminodiphcnylⅢ ethane
lO1ˉ 77ˉ9 50 未检出灬 D 禁用/Forbidden 符合/Pass

3,y-工 氯联苯胺

/33-Dichloroben7idinc
91ˉ 94ˉ 1 50 未检出/ND 禁用″orbiddel 符合/Pass

11
3,3L二 甲氧基联苯胺

/3,3 Dimethoxybcnzidine
119ˉ 90ˉ4 50 未捡出焖 D 禁用/FOrbidden 符合/Pass

’

~

3,3′ 二甲基联苯胺

/3,3′ Dimethylbenzidine
l19-93ˉ 7 50 未检出ND 禁j"丿 Forb汨 klen 符佘lPass

13

3,3′ 二̄ 甲基丬,4∷ 工氨茬二苯甲烷

`3,3LDimcthy14,4Ldiaminodiphcny"△
ct

hane

838ˉ 88ˉo 50 未检出/ND 禁用/Forbidden 竹
∷合

`P岱

s

14 ⒉甲氧基5ˉ 甲基苯胺Jp Cre“dlnc 120ˉ 71ˉ 8 50 未检出/ND 禁用lFo凡 idden 符台/Pass

15
⒋4L二氨基 3,3L二氯∴苯甲烷

饵,4△ McthyIene bl⒌ ⒓-Chl° :冫an"inel
lOIˉ I44 50 未检出/ND 禁川″orbidden 符合/Pass

16 4,艹二氨基工l苯醚
`4,4LOx|dian"inc

IOl-80-4 so 耒检出lN D 禁用∫Forb旧 den 符合lPass

17
4,⒋ △̄氨垫二苯硫醚

`4,4′

ThiodianⅡ ine
139-65ˉ l 50 未检出/ND 禁用/Fσ bidden 符合lPass

!8 邻甲苯胲/o-Toluidine 95-53ˉ 4 50 未检出焖 D
^本

`11/Γ

orbidden 符合/Pass

2,⒋二氨基甲苯⒓,4Toluylencdiamine 95ˉ 80-7 50 未捡出/ND l△丿j/FoIbidden 符合/l’ass

20 24,5二 甲基苯胺⒓4,5T"methylanhlle 137ˉ 17ˉ 7 50 未捡出焖 D 衤‘丿羽/rorbiddcn 符合/Pass

0
一 邻氨基苯甲醚ro Ani葫 dille 90ˉ 04ˉ o 50 未检出/ND 禁用lForbidden 符合/Pass

22 ⒋对氨綦偶氮苯⒕
^Ⅲ

hoazobt。 n。cne 60-09ˉ 3 未椅出/ND 禁川n·Oibidden 符合/P小s

23 2,4-二 甲基苯胺
`2,4-Xy1idine

95-68-1 50 未检出汹 D 禁用/Folbiddcn 符合/Pass

24 2.6-∷ 甲基苯胺⒓,⒍Xylidinc 87ˉ62-7 50 未检出/ND 禁用Forb;dden 符合/P凼s

ICΛ sTs r!NC TECI】 NOLrX,γ  sEItVICE(sHANC"^I)Co △n,

H°uIine;oo0182ˉ9001 Tel∞ 8621ˉ51682918W-kas0了 9‘n ^dd"s5Pin9beiRd M:nhan9Distrid shan0hai上 涵市邴 ,区冖|t0155号
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2ND÷ 小 于 方 法 俭 出 限 ,`ND=Not deteC∞ d,kss ulan MDL

3在实验范圄内,被检物 0未检出上表中所列的有害芳香胺。
`In the cXpc[△

llCntal range,me

baluled arC matiC am血 cs Ⅱsted ulthe above table were not deteCtcd

s物理顼 目lPhysics proJeCt

裣罚仪器 Tes1InstrumeIlⅡ

,
υ

冫
氵
彳

.

、̀
〓

`
'
r
△

一
冖

英播尔检浏技术服务 (上海 )有限公司   NcA0134g17
ICΛs瑙 ttltC.tLCIN0L【 X● Y sEllVlC△ (s田洲△1,A” C1’ △1’,           ̄ˉ   ˇ 亠 ˇ ′ ˇ ˉ

HOti"ne∶ 400 182ˉ 9001 tol:oo8621ˉ 516a2918 ~i‘ a‘ ofo tO Add"s5p∶ n9bei Rd· Minhan9Dist"tt`shangha:上 00mIJⅡuⅡ臼t0“ s●

仪器名称

Namc ofTest Equipment

仪器型号

Equipment Numbcr

校准有效期

Va"dity of cIlhbration

电子万能检测机

ElectoniC universal tcsting Ⅲach血 e
EO23ˉ 0"TD 2021/1/5

检测结果 Tesl Rcslll1s:

检浏项目

Test items

检测方法

Test Method

检测条件

Te§ t ConditioⅡ §

单位

VnⅡ

检测结果

Test Result§

限值

△im"ed

Value

单项判定

Itemls)

CoⅡ cIu§ ion

口罩带拉仰断裂强力

Tensne breaking

s订el gth of m孙 k be"

T/CNTAC

55ˉ 2020

23℃ ` 50%RH, 24h;
检测速度 Test speed:

10Om ll/min

N 6846 / /

口罩带与罩面连接处

断裂强力

Breaking stengtb of

ulej。.lt bcmecn山 e

Ⅲask be"and the

Ⅲask surfaCe

N 1423 ≥ 5
符合

Pass

鼻夹长度

Length ofnose chp

T`CNTAC

55-2020

游标卡尺进行测量

Vemier caliper for

measurement

△in 1281 ≥ 80
符合

Pass
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口葶带拉仲断裂强力 Ten“ k忻eaking"rength ofmask be⒒

试验前 Before ule te蚯

日期 D扯⒍  2020ˉ 0●-"

样晶照片烬aⅢρk Photo⑸
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试验后 Anerthe Ⅱ斑

英格尔湓浏技术服务 (上淹 )有限公司   NcA0134918
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n罩带与罩面迮接处断裂强力 Bredking strength ofthe joint belWeen the mask b刳 t al d the mask sl fface

英格尔检 i,J技 术服务 (H淹 )仃限公司   NcA0134919
ICΛs△‘T!IlC TECHp0L0Cvs‘ Rˇ lCL(slLuCIiAn Co △△I

"ot∶

Ⅱno:400182ˉ 9001 Te:oo8621ˉ s1682918 -∶ t岔s0了 g‘
^ Add"阝

Pin9be;Rd mInhan9Dist"‘ △shanohai上B0q行 口0j|t015”
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试验中 Dllnng tlle te致

TnAs函
英格尔集团
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试验前 Befole the⒃ 哎
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试验后 Anef the test
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试验中 DuⅡ吧 tlle te“

此照片仅限+随 ICAs此份报肯便用

mis ρll。t。 is Ⅱmi1ed to ICAs used this repon

+"报告结束End ofthe reponⅡ ‖

鼻夹长度 Length of nose dip

试验前 BefoF tle test

英格尔检测技术服务 (H海 〉有陬公司   NcA013492O
ICΛs△焉TmC TECIiNOL0CYs取 Vl1∶E(●●

"^NGIL●
J)CV ,,V            ̄ˉ   ˇ 亠 ˇ i ˇ ˉ ˇ

HOt:1no0lll182ˉ 9001To ooB621s1682918-Ⅱ a‘ oi9tn Add"ss PⅡ gbei Rd,mi^han9DistⅡtt,shangha:上 汀市0l行区口 t01s窍
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报告编号 Rellort No: sHC⒛ 0●058501A 日碉月Date: 2020-05ˉ08

委 托 单 位 :

App"cant :

地  址 :

A dd ress :

瑞氪维尔T业科技 (上海 )有限公 Hl

RaXWell lndllsⅡ lal TeChnOloW(sban吵 al)Co,Ltd

上洵市浦东新区 lll冲 之路 lO77号凌阳大厦 5楼 3501

3501,5F sunplus Bu"ding,No1077ZuchoΠ gzhi Rd,Pudong Ne、 Ⅳ District,shanghai

样品倌息 sanlp胎 InfomatIllll

样品名称        ; RXI9IO系 列 -次性防护n罩

samplc Nalne      : RXlO⒑ ￡rles d” 0sablo plotect"e nla“                   石

躜

曹:∶宵;营詈:  ∶∶‖
3          

遵暨盂mple茹    :° v勹′
-—⋯⋯⋯ ⋯̄̄ l司鹱 1

以 ⒈样品及佶息由客户提供及确认 ICAs不 负责样品的真伪性,不承担证实客户提供佶息的

3罟谔⒈fr廴翠孓:学!吊塔〖扳
告完整件 责任.Above“fomation and sample(s)was/xvere submi伍 ed and ceni6ed” /on behar oftb

~Ⅱ 9~ ˉ ~‘‘^ ^¨ˉ -ˉ△^:~ ^r‘ k^ ^^ˉJ^^ˉ
' 

¨̈
^● ^^ ●b^ :^饫 ~0● :^^  :● k ●●^ 。^● 。●

^0●
●’

`;I;“
` 
。.

responsible for the authentlci,of the sample,and quoted the infonmatlon With n° responsibilitv as to the accuracy,adequaCγ 吆

`
andlor completeness

检测内容 Te“ c。nlcnⅡ

佯品编号
sample No

样品接收 H期
Date of sample Receivcd

样品检测日期

sample Test Pe"od

捡测项冂

Te“ Item⑸

椅测方法

判定依捃

Relerence tO

捡测结果

Test Results

;  C20040585-Ol

:  2020-04ˉ 20

;  2020ˉ04-20~2020-05ˉ 08

Te`Method⑸  ;Please re庀 rto neXt page(s)

;请参见 卜页 ,

:P始ase referto nαt page⑸

: 请参见下页.

; TlC1.TAC55⒓ 0o0 《民用卫生 冂罩》

; T`CNTAC552020 
‘
Civ"sanltarV ma0k’

;请参见 卜页 ,

:Pkase Ieferto neXt page⑸

审核

RevleWed by:

编制

Prepared b;
颊 艹

(杨仁琪)
(授权 字人Authonzed“屮at。。 郭琴琴)

英格尔检测技术服务〈上海 )有限公司 NCA0194538
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检浏结果/Test ResuIt(s》

I馓生物指标

笫2页 ,共 3页 /Page’ oF3

`

●   i
●l

箩
'

检测顼目

test ltem

检潢方法

Tc“ IⅥ ethod

单位

Unit

裣测结果

test ResuIts

限值

Lim"

结论

concIusion

细茵菌落总数

Total plate count

GB15979ˉ2002

CFU/g 8 ≤ 200

^
㈢
 
s
s

符

P
a

大肠 F△o群

Coli、m
/

未检出

ND

不得检出

Not detectable

符合

Pass

全黄色葡萄球菌

staphylococcus aureus
/

未检出

ND
不得检出

Not detectable

符合

Pass

浴血性链球菌

streptococCus het△ olVticus `

未椅出

ND

不得捡出

Not detectable

符合

Pass

绿脓杆茵

PseudoIuonas aerugtnosa
/

未检出

ND
不得检出

Not de∞ Ctable

符合

Pass

真菌菌蒋总数

Tbe total number of负ngal
CFUⅡg 0 ≤ 100

符合

Pass

2颡粒物过漉效率Par"deⅡ
"rat沁

nem。 ency、 细菌过泷效率/BacteⅡ

"伍 "ra】

⒗n emΦ cnc,

检测顼目

Test item

检验环境条件

Inspection of

eⅡVironⅢ eⅡ tal Cond1tions

实浏结杲

Test ResuIt

标准要求

Requiremen1

结论

coⅡ clusion

颗粒物过滤效率

(非油性 )(%)

Pa“ icle61tra"on

erlclency

〈Nonˉo"aerosols)

(18~25)℃

(30-70〉  °oRH

l#        2#        3#

91 63       9085       9126

气谘胶颗粒 Aeros创 Chambe∴ NaCl

气溶胶浓度 Con∝ ntra“ lln of

Aerosol Chamber; 15mg`m`

温度 TeⅢperature;235℃ ;

相对湿度 Relatl△ e humidi吵 360%
(空气流量 F⒗w;30Llm ll〉

〈YYO469-201I)

)90
符合

Pass

细菌过滤效率 (%)

Bacterial n"Iation

emciency (BFE〉

(YYO469ˉ 201I)

I#         2#         3#

100        IOO        lO0

)95 饴
吣
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